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	调研品目
	便携超声诊断仪（含远程超声诊断系统）、12导联心电图机（含远程心电诊断系统）

		序号
	名称
	数量
	基本功能和配置要求

	1

	便携超声诊断仪
	10
	设备要求：可供腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等应用。配置腹部探头和（或）浅表探头。要求设备小巧便携。
探头配置：其中2台设备要求配置2个探头（凸阵、线阵等探头），其余8台每台设备配置腹部凸阵探头。
远程会诊系统：1.兼容所有品牌和系列的超声机器，系统运行不影响超声机器的使用。
2.即时图像传输功能。3.超声远程实时直播，支持语音、视频同步交流，支持在线实时会诊及书写诊断报告。4.负责接入区人民医院信息系统。5.无限期免费升级到最新会诊系统。

	2

	12导联心电图机
	10
	设备要求：多通道心电图机，具备无线4G或5G及局域网传输功能。
配置心电诊断会诊平台：1.需保证心电诊断任务可及时由诊断医生完成审核，并签发报告，须具备心电诊断资源共享、诊断任务协同保障机制；
2.危急值产生时可通知上级医院快速响应，具有超时提醒功能；
3.具有心电预警值提醒功能；
4.患者可在院外自主采集、上传心电数据，患者可实时接收心电报告及危急值；
5.可扫码快速分发设备，登记设备流向，分配使用权限，可形成设备管理电子档案。
6.可实时查看操作者操作画面，并负责接入区人民医院信息系统。
7.无限期免费升级到最新会诊系统。


基本需求：1.国产产品；2.本项目设备能提升县域公共服务能力；3.保修期5年及以上



